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1 Finalidade 
O AESKULISA® MMP-3 é um ensaio imunoenzimático de fase sólida que utiliza dois 
anticorpos anti-MMP-3 humano monoclonais diferentes para a determinação quantitativa da 
concentração de MMP-3 em soro humano. Os resultados são em ng/ml. O nível padrão de 
curva é 0-200 ng/ml. 
Os ensaios são uma ferramenta no diagnóstico de artrite reumatoide (RA). 

2 Aplicação clínica e princípio de teste 
A artrite reumatóide (AR) é uma doença inflamatória crónica essencialmente caracterizada 
pela inflamação das articulações que conduz a uma perda de funcionalidade das 
articulações e deficiências graves, caso a progressão da doença não seja interrompida 
atempadamente. O AESKULISA® MMP-3 ajuda a identificar pacientes com AR que 
beneficiam de um início precoce da terapia com medicação agressiva. Além disso, o 
AESKULISA® MMP-3 pode ser utilizado para o controlo e vigilância do sucesso da terapia.  
A metaloproteinase de matriz-3 (MMP-3, estromelisina-1) pertence à família das 
metaloproteinases, sendo principalmente expressa por células do tecido conjuntivo e 
desempenha um papel importante nos processos metabólicos da matriz extracelular (ECM). 
A MMP-3 pode clivar diversos componentes da ECM, por exemplo, proteoglicanos, 
fibronectina, laminina e vários outros colagénios. Devido a esta grande variedade de 
substratos e à capacidade de ativar outras enzimas de decomposição, incluindo outras 
metaloproteinases de matriz, a MMP-3 desempenha um papel fundamental nos processos 
fisiológicos e patológicos da remodelação dos tecidos. 
A MMP-3 é segregada numa forma inativa (pró-MMP-3, 52 kDa) e ativada por proteólise 
limitada através de endopeptidases. A MMP-3 ativa (45 kDa e 35 kDa) pode ser inibida 
mediante fixação a inibidores de tecidos de metaloproteinases de matriz (TIMP) ou a α2-
macroglobulina. A regulação da atividade da MMP-3 é necessária para evitar a destruição 
da ECM e obter o equilíbrio fisiológico em processos de remodelação dos tecidos. Por 
conseguinte, podem ser encontrados níveis elevados de concentração de MMP-3 em várias 
condições patológicas, tais como cancro, aterosclerose e artrite. 
Demonstrou-se que a concentração de MMP-3 no soro em pacientes com AR é 
significativamente superior nos indivíduos de controlo saudáveis. Em resultado da 
inflamação e proliferação maciças do tecido sinovial em pacientes com AR, a expressão e 
secreção de MMP-3 são superiores no fluido sinovial. A quantidade de MMP-3 no fluido 
sinovial está correlacionada com a concentração de MMP-3 no soro. A MMP-3 no soro 
expressa assim o processo inflamatório nas articulações afetadas, sendo um marcador da 
atividade da doença. Mesmo na fase inicial da doença, os processos destrutivos podem ser 
correlacionados e previstos nas articulações de pacientes com AR e níveis elevados de 
MMP-3. 
O AESKULISA® MMP-3 mede o total de MMP-3 (MMP-3 pró e ativa) no soro humano, 
constituindo uma ferramenta de avaliação do risco de desenvolvimento da destruição das 
articulações e de controlo da atividade da doença e do sucesso terapêutico em pacientes 
com AR. 

Princípio de teste 
As amostras de soro diluídas 1:10 são incubadas nas cavidades, as quais são revestidas com 
anticorpos monoclonais contra a MMP-3 humana. Neste processo, a MMP-3 do soro do 
paciente fixa-se ao anticorpo na placa; as componentes do soro que não se fixam são 
eliminadas na fase de lavagem seguinte. Em seguida, é adicionado um anticorpo monoclonal 
contra a MMP-3 humana, o qual está marcado com peroxidase de rábano (conjugado). Durante 
a incubação, o anticorpo liga-se ao complexo MMP3-anticorpos previamente formado. O 
conjugado que não se fixa é removido no processo de lavagem seguinte. A deteção de MMP-3 
fixada gera uma reação de cor enzimática (azul) do substrato, a qual é interrompida com ácido 
diluído (a cor muda para amarelo). A intensidade do desenvolvimento da cor do cromogéneo 
depende da quantidade de conjugado fixado ao complexo MMP-3-anticorpos sendo assim 
diretamente proporcional à concentração de MMP-3 no soro.  





 

Produkt Ref.: 3168 

Produkt Name. MMP-3 

Versionsnummer:. 003 : 2016-09-13 

Seite 3 von 11 

5 Advertências e medidas de precaução 

5.1 Risco para a saúde 

Este produto só pode ser utilizado para DIAGNÓSTICO IN VITRO.  

A aplicação deve ser realizada por pessoal que tenha sido informado e formado 
relativamente ao uso de dispositivos médicos em diagnósticos in vitro. Os reagentes 
contidos neste produto não deverão ser considerados tóxicos nem perigosos em condições 
normais de utilização. Todavia, deverá ser observado o seguinte para garantir a máxima 
segurança do utilizador: 

Recomendações e medidas de precaução  

Dado que os componentes individuais do kit contêm reagentes potencialmente perigosos, 
estes poderão causar irritação nos olhos e na pele. 

ATENÇÃO: Os calibradores, controlos e a solução contêm azida de sódio (NaN3) como 
conservante. A NaN3 pode ser tóxica se ingerida ou se for absorvida através da pele ou dos 
olhos. A NaN3 pode reagir com chumbo ou cobre das canalizações e formar azidas de metal 
altamente explosivas. Para evitar a acumulação de azida, deverá lavar essas soluções com 
uma grande quantidade de água na sua eliminação. Por favor, observe os requisitos das 
regulamentações locais/nacionais em matéria de descontaminação.  

Quando trabalhar com o kit não coma, beba ou fume. Não proceda à pipetagem com a 
boca, use luvas descartáveis. 

Os reagentes fornecidos com este produto de origem humana (controlos e calibradores) 
apresentaram um resultado negativo no teste do antigénio de superfície do vírus da hepatite 
B (HBsAg), hepatite C e HIV 1 e 2. No entanto, em produtos humanos nunca poderá ser 
excluir-se com certeza absoluta a existência dos agentes patogénicos indicados ou outros, 
ou de agentes patogénicos ainda não conhecidos ou diagnosticados. Por conseguinte, os 
controlos e os calibradores, bem como os soros dos pacientes deverão ser considerados 
como potencialmente infeciosos e manuseados de acordo com a legislação nacional. O 
produto contém componentes de origem animal, tal como indicado na tabela de 
componentes: Durante a utilização deverão ser observadas as diretrizes nacionais 
aplicáveis. 

5.2 Indicações gerais 

Se as informações do produto, incluindo o rótulo, estiverem erradas ou incorretas, contacte 
o fabricante ou o fornecedor do kit. 

Os controlos, calibradores e conjugados individuais ou as placas de microtitulação de lotes 
diferentes não deverão ser trocados, uma vez que essa troca poderia derivar em resultados 
errados. 

Antes do início do teste, todos os componentes do kit deverão ser colocados à temperatura 
ambiente (20-26 °C/68-78,8 °F) e bem misturados. O protocolo estabelecido para realizar o 
teste tem de ser imprescindivelmente observado. 

Incubação: Na execução do teste (também com sistemas automatizados) não poderá 
ser ultrapassada a temperatura de 26 °C/78.8 °F. 

Nunca exponha os componentes individuais do kit a temperaturas superiores a 37 °C/98,6 °F. 

A solução de substrato deverá ser sempre pipetada com pontas novas de pipetas para evitar 
a contaminação. Evite a exposição da solução de substrato à luz intensa. Nunca pipete a 
solução de conjugado com pontas de pipetas contaminadas com outros reagentes.  

Não se deverá fundamentar o diagnóstico clínico definitivo com base nos resultados 
dos testes realizados, uma vez que este diagnóstico deverá ser feito pelo médico 
depois de avaliar todos os dados clínicos e laboratoriais. O diagnóstico deve ser 
impreterivelmente confirmado por vários métodos de diagnóstico. 
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6 Colheita de amostras, preparação e armazenamento 
Recomenda-se a utilização de amostras de soro fresco. A recolha de sangue tem de 
obedecer à legislação nacional. Não use amostras de soro ictéricas, lipémicas, hemolisadas 
ou com contaminação bacteriana. No caso de amostras turvas, proceda a uma 
centrifugação baixa das partículas (<1000 x g). As amostras de sangue deverão ser 
recolhidas em tubos limpos, secos e vazios. 

Após a recolha, as amostras de soro deverão ser utilizadas no prazo de 8h, ou mantidas 
fechadas durante 48 horas a uma temperatura de 2-8 °C/35-46 °F. Para períodos de 
armazenamento mais prolongados, as amostras deverão ser congeladas a uma temperatura 
de -20 °C/-4 °F. 

As amostras de plasma não devem ser usadas neste teste! 

7 Procedimento de teste 

7.1 Preparação 

Diluição de reagentes concentrados: 

Dilua a solução da amostra concentrada 1:5 com água destilada,  

por exemplo, 20 ml + 80 ml. 

Dilua a solução de lavagem concentrada 1:50 com água destilada, 

por exemplo, 20 ml + 980 ml. 

Para evitar erros, deverá marcar as tampas dos calibradores e controlos. 

 

Diluição das amostras dos pacientes: 

Dilua e misture as amostras de soro 1:10 com solução de amostra diluída (1x),  

por exemplo, 450 µl de solução de amostra + 50 µl de soro. 

 

Lavar: 

São necessários 20 ml de solução de lavagem diluída (1x) por cada 8 cavidades ou 200 ml 
por cada 96 cavidades,  

por exemplo, 4 ml de concentrado mais 196 ml de água destilada. 

 

Lavagem automática: 

Para colocar o instrumento em funcionamento e para o volume morto deverão ser tidas em 
conta quantidades adicionais da solução de lavagem. 

 

Lavagem manual: 

Retire o líquido com cuidado, batendo com a placa em papel de filtro. Pipete 300 µl de 
solução de lavagem diluída em cada uma das cavidades, aguarde 20 segundos. Repita o 
processo mais duas vezes. 

 

Placa de microtitulação: 

Remova as cavidades não utilizadas e guarde-as bem fechadas na película de embalagem 
com o saco de secagem num lugar fresco (2-8 °C/35-46 °F). 
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- Diagnosi in vitro - For in vitro diagnostic use 

- Pour diagnostic in vitro - Para uso diagnóstico in vitro 

- Ιn Vitro Diagnostikum - In Vitro Διαγνωστικό μέσο   

- Para uso Diagnóstico in vitro  

 

¨ Numero d’ordine ¨ Cataloge number 

¨ Référence Catalogue ¨ Numéro de catálogo 

¨ Bestellnummer ¨ Αριθμός παραγγελίας 

¨ Número de catálogo  

 

¨ Descrizione lotto ¨ Lot 

¨ Lot ¨ Lote 

¨ Chargen Bezeichnung ¨ Χαρακτηρισμός παρτίδας 

¨ Lote  

 

¨ Conformità europea ¨ EC Declaration of Conformity 

¨ Déclaration CE de Conformité ¨ Declaración CE de Conformidad 

¨ Europäische Konformität ¨ Ευρωπαϊκή συμφωνία 

¨ Déclaracão CE de Conformidade  

 

¨ 96 determinazioni ¨ 96 tests 

¨ 96 tests ¨ 96 pruebas 

¨ 96 Bestimmungen ¨ 96 προσδιορισμοί 

¨ 96 Testes  

 

¨ Rispettare le istruzioni per l’uso ¨ See instructions for use 

¨ Voir les instructions d‘utilisation ¨ Ver las instrucciones de uso 

¨ Gebrauchsanweisung beachten ¨ Λάβετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης  

¨ Ver as instrucões de uso  

 

¨ Da utilizzarsi entro ¨ Use by 

¨ Utilise avant le ¨ Utilizar antes de 

¨ Verwendbar bis ¨ Χρήση μέχρι  

¨ Utilizar antes de  

 

¨ Conservare a 2-8°C ¨ Store at 2-8°C (35-46°F) 

¨ Conserver à 2-8°C ¨ Conservar a 2-8°C 

¨ Lagerung bei 2-8°C ¨ Φυλάσσεται στους 2-8°C 

¨ Conservar entre 2-8°C  

 

¨ Prodotto da ¨ Manufactured by 

¨ Fabriqué par ¨ Fabricado por 

¨ Hergestellt von ¨ Κατασκευάζεται από 

¨ Fabricado por  

 

¨ Calibratore cut-off ¨ Cut off Calibrator 

¨ Etalon Seuil ¨ Calibrador de cut-off 

¨ Grenzwert Kalibrator ¨ Οριακός ορός Αντιδραστήριο βαθμονόμησης 

¨ Calibrador de cut-off  

 

¨ Controllo positivo ¨ Positive Control 

¨ Contrôle Positif ¨ Control Positivo 

¨ Positiv Kontrolle ¨ Θετικός ορός ελέγχου 

¨ Controlo positivo  

 

¨ Controllo negativo ¨ Negative Control 

¨ Contrôle Négatif ¨ Control Negativo 

¨ Negativ Kontrolle ¨ Αρνητικός ορός ελέγχου 

¨ Controlo negativo  

 

¨ Calibratore ¨ Calibrator 

¨ Etalon ¨ Calibrador 

¨ Kalibrator ¨ Αντιδραστήριο βαθμονόμησης 

¨ Calibrador  

 

¨ Recupero ¨ Recovery 

¨ Corrélation ¨ Recuperado 

¨ Wiederfindung ¨ Ανάκτηση 

¨ Recuperacão  

 

¨ Coniugato ¨ Conjugate 

¨ Conjugé ¨ Conjugado 

¨ Konjugat ¨ Σύζευγμα  

¨ Conjugado  

 

¨ Micropiastra rivestita ¨ Coated microtiter plate 

¨ Microplaque sensibilisée ¨ Microplaca sensibilizada 

¨ Beschichtete Mikrotiterplatte ¨ Επικαλυμμένη μικροπλάκα  

¨ Microplaca revestida  

 

¨ Tampone di lavaggio ¨ Wash buffer 

¨ Tampon de Lavage ¨ Solución de lavado 

¨ Waschpuffer ¨ Ρυθμιστικό διάλυμα πλύσης 

¨ Solucão de lavagem  

 

¨ Tampone substrato ¨ Substrate buffer 

¨ Substrat ¨ Tampón sustrato 

¨ Substratpuffer ¨ Ρυθμιστικό διάλυμα υποστρώματος 

¨ Substrato  

 

¨ Reagente bloccante ¨ Stop solution 

¨ Solution d‘Arrêt ¨ Solución de parada 

¨ Stopreagenz ¨ Αντιδραστήριο διακοπής αντίδρασης 

¨ Solucão de paragem  

 

¨ Tampone campione ¨ Sample buffer 

¨ Tampon Echantillons ¨ Tampón Muestras 

¨ Probenpuffer ¨ Ρυθμιστικό διάλυμα δειγμάτων  

¨ Diluente de amostra  
 


